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i., •,■■.■ 


Anwendung ' 






Die Fernblldsohrelbes FB 2011 und FB 2021 dianen als Biid- 
wledesgabegerate ftlr Elnxlohtungen dea angawandten Fernaehans 
©insohliafllioh der ROntganfarnaehanlagan dea YEB Studio t.eoh- 
nlk Berlin, - 

Hlnaiohtlloh dea Einsatazwackea 1st In der Garliteauaftihrung 
su unteraohelden awlachen deoa Tiaohgerat FB 2011 und, dera 
Gestelleinschub FB.2021, 

Der Gfeatallelnsohub FB 2021 boaitat keine seltllche Ab“ 
aohlrmung, Zur Yeraeidung von Stdreinf lUaaen soil der Ab- 
atand Ijenaohbarter FB-2021 im Geatell mlndeatens 120 mm be^ 
tragsa, Elns Ubereinanderanordnung der Gerate iat au vermei-*" 
den, .. • •••■ . ' ■ 


2. 


Teolinisoh© .Daten 




Q -*4 
£ ^ 1 « 


'Elektrlaoh© Daten 




2 , 1,14 


KetsansohluflCentspr, Typabhlldangabe)- ' 




Netsapanauag 


220 Y Oder 11,0 V; - 10 V 




Netsfrequeau ' •' 


50 Ks/60 llzy i 2 Ha ■ . . 




Lelstungaaufnahms ■ 


oa , 60 VA. ~ 


2,1 ,2.- 


. . - » ^ 

Glelohspannangsbetrleb 




• ■ » 


Gleiohepannung 
(am Steoksr X1). • 


12 Y ,,, 17 V , iy 




Lei a t uags a uf na hm a 


■■ oa, 25 : W ■ • V 




Elnlaufaait ■ 


-15 min ■ ■ ' ■ ■ 


2,1,4, 


Betriebaaeit 


Dauerbetrieb 1st aulaealg 


2 .1 , 5 , 


FeTnsehayateia 


625 .Z alien’ 50 Hs 
525 Zeilen 60 Hs ' • . ' 

' Zeilenaprung 2/1 . 


2,1,6, 


Bildwledargaberdhra 


A31 - 120 V/ (Teal?) 


2,1, 7, 


Blldformat , 


... 195 mm x 25.7- tn® (Minim.) 


- 


Hast araberechrel bung 


\5 \ -lo % : 


2 ,1,8, 


Blidgaometrie 

auiasglg® Abwelchuag Sesogan 
auf die EasterforraathdhQ 


eatapr , STT 101 ,005/07 ’ 




In Zone' 1 

In, Zon© 2 u, 3 . i 


' “ i 3 
it ^ % : 


2,1,9. 


Blldauflbauag 
(la Bildmitte) 


^ 400 Zellan 

. . (ent®P2-'» .den vom HShrsn” 
haratallsr garantiertea 
Wert an) - 


241,10 


.Gradation > 


10 Grauatufen 
E0?B1 (JTQ4) 


l)Binhaltung dsr taohn. Da ten ab 12, 


5 Y ' . ■ , 
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5S611 W Frsfksrs Aaii/tii. A§ !w7, 71 . ^ - ,,m..™^ 
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2 , 1 « 20 o Betvif 1 » alt YidaosaooKdcr 



2 . 1 . 21 . 

2 . 1 . 22 . 

2 . 1 . 23 . 



2 . 2 , 

2.2,1. 

2 . 2 . 2 . 



• \ FB 2011 ■ 

. FB 2021 

ohai Z alt koxMit flint an- 
npaohaltuiif) 



Sohataklliaa( 



1 naoh TOL 21366 



Fttnktntat6vas4| F 1 naoh ?®L 20B89 

Baobwala ttbaz dan Oaaiindhelta- und Avbaltaaohuti 
aowld ' Braadadhats'.-; ' ^ . 

Daa Binauania wuada antar BerUdkalohtlgung'dea AGB 
OBI, I Hr. 18 / 1 977 ), dai ASVO (OBI. I Hr. 36 / 1 977 ) und das 
daati azlaaaanon DuzQhftlhrungibaatlmmnngen yon dar be^ 
trlabllohan SohotagUtakoBBlaalon dbarprUft 
la adtapyioht dan Baohtayoyaohxlften dea Oeaundheita— iind 
ArbaltadohutBaa aoalo Brandaohiitaaa. 

Miobanlaoha Dataa 

Fai'nblldaehrolbtr FB 2611 Platt ong«ha«s§ A 

; - . - TGL^250^ ■ ‘ 

Faznblldaohzalbtr FB 2021 Bodlflaiertez OaatellainaohDb 

khnliOhBaufosa A2TOL 29070 







FB 2011 


FB 2021 V 


2.2.3. 


Soh»tBgzad 
(gaa«B TOl BOW 778) 


IP 20, 


. IP 10 


2.2.4, 


, AbBaaaongon (nax.) 




• . ' 


- , 


Bzalta 

Hbha 

: ■-•a*lafa^ \ 


376 bb 

279 BB 
286 BB 


. ■ ■398 -aa.- 
- .,-298 BB-. 

261,9 BB 
FrontplattatA 
399 X 318 bb"^ 


2.2.9; 


■ Baaaa ' 

(ohna LlobtaOhutatBbua)' 


oa. 9,9 kg 


oa, 10 kg " 




(ait Llohtaohntatubna) 


oa ,10^9 kg 


. oa ,w11 kg:,;'. . 



2 . 3 , 

2 . 3 . 1 . 

2. 3. 1.1. 



-2,3.1 .2. 

2. 3. 1.2. 



Kllaa t ia oha Bddlngnngan 
Bat rl abbbadlngnngan 
Einaataklaaaa 



+9/+40/+29/90//1 001 
naoh TOL 9200/03 



Lagdrungo*- nnd Tranaportbodlngungan 
1 . Lagdrung und Tzandport in OzlginalTaraandyozpapkung 
TaBpazatttzbazaioh -25®C i. , •f99°e ' 

Max, zdl, Luftfoophta 99 



Max. pazt , Waaaazdaapf-^ 
dzuok fUz dla Dauez ron 
21 Tagon. 

, ahtaprloht 



4,7 kPa 

H 30 15 zLf bel >99®C 
§ 80 16 zLf bal +39®C 
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I 



FB 2021 



2e3,i,2,2» Dau@r.lag®i'uag 

(in Y® 2 E@afBv©Epa©kuag Oder ohae 



■ 2 » 3 , 2 e 



3 « 

3 ei« 



j ■• 



I 3 e 2 < 



Bale Luftfetsoht© 
Max, part «Wass®rd 



■ -f, + 3^®0 

35 65 % 

: 2 kPa 



f(a®ohstiiseh»-djaamisoh@ Bealngsaagen 

G 12 naoh TOL 200-0057/04 
(FUr dl® Bildraiure gal'lea 
.die Angaben des Herstell* 



LlefegHffifaag der Gerate mit ”gobefatfr** 

1 St. Perablldsohseiber ■ 181 5, 027-30001 ' 

PB 2011 . - . 

1815 , 027^0001 

1i«5 TOL 200^^3800 (MO) 
L1/11-1 p6 gs TGL 34542 

1515.027- .300Q1 ^ 

181.5.027- 40001 ^ 



b 



1 S^, Fernbildschrelber 

FB 2021\ '■ 

2 St« HF-Steoker 

1 St, GesfeteansohiuB- 
leltuag (1»6 a) 

1 St , Bed^endngi^anleit uag' 
1 St. Abnahaeprotokoll 



1815.027-30001 
1815,02.7“40001 
(W@an Abaahffl® Tertraglloh festgelegt) 

1 St, Efaatstsllsats 1 1815.027-01711 BI 1 

(lahalti DiYtrs® iBraatssiohesuagsa) 



Zasati naoh Bedarf 

Sohwaak- uad Nelg@TeS“ 
riohtuslg SHT 2010 



HF-Steoker 

Llshtsohatstabiss 

Leituagj Yollat, 
(Gl©iohspg,-Ltg, |1 y6 b) 

Ersetst^lle 
Ersatsteilaats 2 

Brsffitsteilaats 3 



L@ 



1876. 006- 1 0001 (nus fUs 
FB 201 1 ) 

1876.006- 01801 Tsrp, 



.11-5 IGL 200-3800 

1815. 027- 02055 

1815.027- ^01871 T®rp, 

1815.027- 01110 
1815,027?-01872 Terp. 



1815.027- 01722 SI 2 

1815.027- 01853 Y@rp, 

1815.027- 01732 El 3 

1815.027- 01863 verp, 

aus SI 2 und El 3 



(DIy. Sigaalkabel, Variangeranga- uad Pot eat la la u®- 
gl®lohl 0 ltung«a ia Vorsugalkngen kdnaea .lur V&Efttgun^ 
gestfllt werdsa.) 
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4»1o Fernblldaohrelber PB 2011 in Verbindung mlt fisr ■ 

Sohwenk" und Hel^avorrlohtung 3NV 2010 . ' 

Dei Fernblidsohreiber i^t; mit aein&a GeiatefUflsn in die Auf- 
naboiesohiaaen der Schwenk-^ imd KslgSYonloMung einsapaasen. 
Bine suslitBliche Bsfestlgung 1st nieht eif orderliohs 
Die SHV ,2010 wird Im Walk elngestellt, 

SDllte eln Nachstallen dar Haibklipplung erf orderlich aeltig ad.. 
Sind folganda Handgilff® ausaufUhseas 

- Maen day an beiden Saltea dar SNY angeardnatan KonteiiDUt- 

^ ' 

- Justage dar 31Y, duroh' Ansiehen dai Spanabolasn 

- wladei festalahan dar Kent emuttern. 

4,2® Feynblldaohyelbay PB 2011 und FB 2021 In Yerblndung mlt dam 
Llohtaohutgtubua , ^ L_ 

Zus Varraeidung Yon Freradllohtatbsangan kbrinen di a Farabi Id- 
aohralb-ar roit elnam Llohtachutstubna veraehan warden, Der 
LlchtSGhutBtubua wird mittela dar Yler Befastiguiigsschrauben 
mit dar Bildrbhranbleade 'und . d@m Gerategahdusa yerachraubt. 



5.1 



Inbatriabnahme 



• Inbat rlebbahffleyoraofarlft 

^ Die FernbildaohralbexFB 2011 und FB 2021 Bind ehtaprechend 
dam yorgesehenen Yerwendungasweck fUr die Aufatallung in In— . 
nenrduman geadgnat® Dar Aufsteliungsort lat so su wShlan^ dafl 
die Elnhaltung der in den teohn, Daten angegebansn meobanlaoh- 
-kllmatlsohen Betrlebswerta ^adsrselt g 0 wM.hr lalat at iat , 

■ Bar Fernbildachraibar FB 2021 antspricht dem Sohutagrad IP 10i 
Dar Sohutagrad IP 20 1st durch entspraohend® AuafUhrung der 
Gastellfora vofii Anwandar hsiauatallen® 



KetEbetrleb Yor Inbatrlebnahma Natsapannung . . 

" ' ■" .. prtifanj ,110 Y bsw® 22Q Y (entspr®. 

Typachlldangabe)| Nataanschlufl . 
nur mit Sbhutsleltaranschlufi 
, (Schutaklaase I) 



Glelohapoimungsbftrj, 0 b Gleiohapamsung 12 V *®® 17 Y an 

T1717*''SffT^feT^ d-an Elngang «12 V« anl.egan (Lei- . 

tung Yollat® iBi59027""01110)p 

' Slcheiung (F2) auf Lalterplatta 

s>StromTersorgun.gsteil”j IP 2^5 A* 

/: Elnhaltung dar teohn* Daten ab 

' 1 2 5 Vs ' 

Auf rlohtlge Polung aohtsh. sonst , 
Zarstbrungsgefahr ded GerMtea ! 

. BrdT®rhaitnl3se Yor Inbatriebnahme, Brdyerhait- 

. nlsa®. priifani 

■ ' Aohtu ag! Eihaohaltea dar Brumm- 

■^mpihfiatioR nur Yoas Fachaann 
Yornahmen laeasn. 
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Vy Ff^lksr^ AuQ^nai. Dfsed^a A§ S07f72 



Tin 




FB a021 



BA3« und 



!■ B«darf«fall . 
tlalausglalobel 
aohlttiSklamBa Z3 



oaphlnB das? Pet«a« 
Itung an die Aa> 
CBild Zf Pda.10)« 



Btl Un^lrkaaffikalt dieser MaBoabaia; 
Batrlek Ukar Txaimtsaaafomatoz 
untar Baaobtunc dax Slohaxbalts- 
oaBnahman geabS Absobn. 6, 



BA3-Slgnal Ugg - 1 V - Op Y pos. 

an Baobaa XI (Blld 2. Poa« 9) 
fttbxan and alt Sobaltax 3 i(Blld 2j 
Poa • 4) abaobliaBan. Bei Yexweiit* 
dung Ton HF-^Kabai 75“7-®(Vaoba) 
Verblndun^kabei 1871 .031-01441 
(2 a) ainaataan, EaballbngankbB- 
panaatlon lat nux Ton elnan. untax- 
wlaaanan Faobmann alnauatallan; ' 
Blgnelduxobaobleifung Ubar Buobaa 
12 (Blld 2, Poe, 5); 

Batxiab oit axtarnoD Synobxonai- 
gna X I ■ ®— 2 V , — d V an 

Baobaa 13 (B1 Id 2. Pba. 3) und ait 
Bobaltax 3 2 (Blld 2, Poa. 2) ab- 
aohllaBan: 

Taata 3 3 (3YNC.^BXI., Bild 2, 

Poa, 1 - Baaobaltung auf gatxannta 
3-31gnalaufttbxung) dxttokan (bai 
"3YHC;-BXT.'' lot dia BxaaBkoapaii^ 
aatlon auBox Baixlab); 
31gaalduxobaoblalfung ttbax Buobaa 
14 (Blld 2, Poa.' 3). 



Blnaohallan daa Faxn> 
blldaobxaibaxa 



Binatallan tou Hallig- 
kait und Kontxast 



batxiab 



Katataata (Bild i, Poe, 4 - 
tax fUx Nata- bsu, aieiohap 



betTlab; Klelnapannung) aindxUokan 
Betrlebaanaaiga lauohtat auf. 
naob oa. 1 Minuta 'aXaobelnt daa 
Bildxaatax. 

Halllgkaltaxaglax (Blid 1y Poa, 1^ 
and Eontxaatxaglax(Blld 1> Poa, 2) 
antepxaoband dan- TOXband anon 
LiobtTaxhdltniaaan auf optlnalan 
Blldalndxook ainatollan. 

In AbbMnglgkalt ron dex teobni- 
aoben Qualltkt daa Yidaoalgnalaa 
aind box OawtLbxlalatung einas gu- 
tan Bi Ida tend aa falla axfoxdex- 
llob, Eoxxakt'uxen Bit dan Bin- 
atallxaglaxn »Y-SYNC,«(Blld 2, 

Poa, 13) und *H-SYWC,"(Blld 2, 

Poa, 14) (Gexa.texUckaaite) toxzu- 
nabmen, ' . 
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. FB 2011 

- PB 2021 

7e2, StMrungen wShsend dea Betrlebea 

Ids Fell® elner St«rung 1st eunHohst das Gerat.mit dem Nets- 
schaltor (Blid ,1/ Poa. 4) abssuachalten, AnsohlieDend sind 
s&mtllohe von auOen augfi.ngllch8 Steokverbindungen der Kabel 
. und die Netssicherimgen (Blid,2j Pos, 9 u, 1t) .zu prilfen. 

1st 0 in Beheben der eufgetsetenen StBruag anhand der gegebe- 
nen Hlnwelse uicht mbglioh, so 1st das Gerat von dor Kots- 
bsw. Glsicligpannung su trennen und dor Kundendionst zu benach~i 
riohtlgen, 



Hinweiae BU'r Besoit igung von Stb'iungan 

Dio nachstehenden Plinweise zur Besoltlgung von Stbrungan be-* 
aohrtokan slch auf solchej v/elcho bal gss c h loss one m Gerat su 
behaben slnd. 


Ersoh'alnung 


MaCnahman zur Fshlerbesel- 
tigung . 


Betriebsanzeiga (Blld 1, 
Poo. 3) leucktet nlchw 


Nat %B pannung , G'^ el oho pan- 
nungj, Neta- >jkw, Glelohspan-” 
nungsansohluMel tung odor 
Slcheruhgen I'’1 bsw. ,F2 
. (Blld 2j iofn 9 Ufl '1) prii- 
.fan 


• ■ 

Glelohapannungsaichsirung F2 
dofskt ^ . 

' 


G1 6 lohs pannung prafsn 
(12,5 V 17 V)j 

rlohtlgo Polung prtifen 


Raster vorhanden. 
kein Blld 


BA- bEw, BAS-Slgnal prUfenk f 
Stsllung d83 Kontrastrag- I 
lera (Blld 1, Poa « 2) prti- I 
fan ' . ' ' 


Bild verbrumrat , Synchro- 
nisation gsstdrt 

’ \ 


Netzspamiung su goring; 

BAS ~S 1 gaa 1 p r Uf an ; 
Synchronsignar axtorn prti- 
fan 


Kelae SyaGhronieat'ion’V 
bel Betrieb fnlt sxter— 
nam Synchronaigaal 


Taste «3i'NG.-EXT,’*(B;lld 2, 
Poa* -1) nioht gadrUokt ; 
Syaohronaignal priifan 


Auflbaungsfehler 4m Blld 
(Eof Isxiehen) 

— — 


■ " ■* — — -i 

BAS-Elngangasl^al prufen; 

. KabelabaohluBwiderstaad 
(Blld 2, Po3« 4) elnschal- 
' ton 
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FB 2021 




1 

2 

3 



Bild 2 Fernbildaohreibsr FB 2011/FB 2021 - RUokaiieloht 

Pqs* 1 Urosohaltteste ftis S;ynoh£oaiaatlon S3(i1)| 

Pqs, 2 Sohslter fttK AbaohleOwldasstand (S!£KC~B2!D,) 32(11) 
Po®. 3 Desohsohlsifslagsttg. uad -»tuagaag(SYU0«»BXI,)gl3/X4(A1 
P©i, 4 Sohalter fflE IbsohlaSwidesstaad (BAS)^ S 1 (A1) 

Pea, 3 Darohschleifelngang uad “-ausgaag '(BAS)^ X1/22 (11) 
Pos, 6 K@tsspamiUQg@®lagaagg X1 (12) 

Pea, 7 Maehaniaohe Vessiegelungj H®ts 
Pps, 8 Glfiehepaanttn^elngang^ X2 (12) 

Pos, 9 Sloheruag fUs Batsa panning ^ P 2^ (A2) 

Poa,10 iBeohlufiklfBinQ fUs Pot@n.tial@usglelohsleitunggZ3(i2^ 
Pqs, 11 Sich@ 2 uag fUr KetEspannangg F 1 (l2) 

Pqs, 12 Elnatell®? ■» Y-Afflpllt«de(V>”AMPL)p R 31? (14) 

Pos.lJ Blnatelleg - Y-Fssquens (V--3YRC), S 311 (A4) 

Pos,14 Einstelles ~ B~Frequ@ag (H-SrffC), E 333 (M) 
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59Qff V\f Fnlbsrg Avbintt Dratd^it 307 ;72 



soo.o no nm 











Trennstufe 




































